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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 18 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

 
 

 

1. Ο αναλυτής να μετρά 18 αιματολογικές παραμέτρους. 

 

2. Να χρησιμοποιεί μικρή ποσότητα δείγματος. 

  

3. Η μέτρηση των ερυθρών να γίνεται σε διαφορετικό θάλαμο από τη 

μέτρηση των λευκών αιμοσφαιρίων. 

 

4. Να κάνει διαχωρισμό των λευκοκυττάρων σε ουδετερόφιλα, 

λεμφοκύτταρα και μονοκύτταρα. 

 

5. Nα έχει σύστημα καθαρισμού. 

 

6. Να έχει οθόνη χειρισμού. 

  

7. Να έχει εκτυπωτή. 

 

8. Να είναι απλός και εύχρηστος. 

 

9. Να έχει πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου. 

 

10. Να είναι οικονομικός στη χρήση του. 

 

11. Να υπάρχει υπεύθυνη και άμεση τεχνική υποστήριξη. 

 

12. Να πληρεί τα διεθνή standards ασφαλείας και να διαθέτει CE 

MARK. 

 

13. Ο προμηθευτής να καταθέσει απαραίτητα κατάσταση Εργαστηρίων 

και Κέντρων που χρησιμοποιούν αναλυτές και αντίστοιχα 

αντιδραστήρια με τα προσφερόμενα (πελατολόγιο), ώστε να 

τεκμηριώνεται η ευρεία εμπειρία του προμηθευτή. 


