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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Το Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» προκειμένου να διενεργήσει Δημόσιο ανοικτό 

διαγωνισμό, με τίτλο: «Προμήθεια  Νοσοκομειακού εξοπλισμού, για τις ανάγκες της Β' 

Παιδιατρικής,  των Εξωτερικών ιατρείων και των Χειρουργείων του νοσοκομείου» (CPV: 

33192000-2) προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 34.350,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), 

παρακαλεί όπως προχωρήσετε στην κατάθεση απόψεών σας επί των τεχνικών προδιαγραφών των 

συνημμένων ειδών. 

  

Όλοι  οι  προμηθευτές,  οι επίσημοι  φορείς  ή  και  οι  ενώσεις  προμηθευτών  που ενδιαφέρονται 

να συμμετάσχουν στην προαναφερόμενη διαδικασία παρακαλούνται, εντός (15) δέκα πέντε 

ημερών αρχόμενων από την επομένη της ανάρτησης της παρούσης ανακοίνωσης στην 

ιστοσελίδα του φορέα μας (http://0317.syzefxis.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www. 

Promitheus.gov.gr)  όπως καταθέσουν τις απόψεις τους προς το Νοσοκομείο μας, σχετικά με τις 

προς διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Οι υποβαλλόμενες απόψεις σας, θα εξετασθούν από επιτροπή που θα ορίσει το Νοσοκομείο για 

τη σύνταξη των τελικών Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ 
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                                                                Τεχνικές Προδιαγραφές 

Νοσοκομειακού εξοπλισμού, για τις ανάγκες της Β' Παιδιατρικής,  των Εξωτερικών ιατρείων και 

των Χειρουργείων του νοσοκομείου 

 

1.  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ - (Β΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ) 

 

1. Η εξεταστική κλίνη θα είναι βιομηχανικής κατασκευής, όχι ιδιοκατασκευή, κατάλληλη για 

Νοσοκομειακή χρήση 

2. Θα φέρει σκελετό μεταλλικής κατασκευής από επιχρωμιωμένο χαλύβδινο σωλήνα οβάλ διατομής 

3. Θα φέρει τμηματικό στρώμα από ανθεκτικό, βραδύκαυστο υλικό, επικαλυμμένο με αδιάβροχο, 

βραδύκαυστο κάλυμμα από δερματίνη χρώματος γκρι, υψηλής αντοχής στα συνήθη 

απολυμαντικά υγρά που χρησιμοποιούνται στα Νοσοκομεία 

4. Θα φέρει τέσσερα (4) πόδια σταθερής στήριξης 

5. Η επιφάνεια κατάκλισης θα είναι δύο (2) τμημάτων με ρυθμιζόμενο το τμήμα κεφαλής-πλάτης 

και θα διαθέτει καμπυλωτό προσκέφαλο 

6. Η κλίνη θα είναι εξοπλισμένη με μηχανισμό στήριξης χαρτοσέντονου 

7. Συνολικές διαστάσεις: 200*60*70cm -ΜxΠxΥ (cm) 

8. Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα 

(10) έτη 

9. Θα κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με 

αντίστοιχες παραπομπές στα πρωτότυπα prospectus του κατασκευαστικού οίκου ή και σε επίσημα 

φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου όπως manual κλπ 

10. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000, ISO 

13485:2003, για εμπορίαιατροτεχνολογικού εξοπλισμούκαι τεχνική υποστήριξη. (Να κατατεθούν τα 

απαραίτητα πιστοποιητικά) 

11. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001, ISO 13485 και το προσφερόμενο 

είδος να φέρει πιστοποίηση CE. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 

 

Ενδεικτική συνολική τιμή για  2 τεμάχια:   800  € 

 

 

2. ΤΡΟΛΕΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

 

1. Το τρόλεϊ - τροχήλατο νοσηλείαςθα είναι μεταλλικής κατασκευής,ηλεκτροστατικά βαμμένο 

2. Θα φέρει τέσσερις (4) περιστρεφόμενους τροχούς 

3. Θα φέρει επιφάνεια εργασίας διαστάσεων 70*50cm περίπου και με επιπλέον συρόμενη επιφάνεια 

γραψίματος 

4. Θα διαθέτει στην μπροστινή άνω πλευρά 6 συρτάρια, με χωρίσματα και χειρολαβές 

5. Θα φέρει 3 συρτάρια με βάθος 10cm περίπου με διαχωριστικά και 1 συρτάρι μεγαλύτερου βάθους, 

για φιάλες ορών  

6. Θα διαθέτει κάδο απορριμάτων και βάση για δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων καθώς 

και οροστάτη 

7. Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτηκαι επάρκεια 

ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα έτη. 



8. Θα κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με 

αντίστοιχες παραπομπές στα πρωτότυπα prospectus του κατασκευαστικού οίκου ή και σε 

επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου όπως manual κλπ 

9. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000, ISO 

13485:2003, για εμπορίαιατροτεχνολογικού εξοπλισμούκαι τεχνική υποστήριξη. (Να κατατεθούν 

τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 

10. Ο κατασκευαστικός οίκος θα είναι πιστοποιημένος με 9001:2000, 13485:2003 και το προσφερόμενο 

είδος να φέρει πιστοποίηση CE. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 

11. Το τρόλεϊ θα είναι καινούργιο και η μεταφορά και συναρμολόγηση θα είναι ευθύνη του αναδόχου 

 

Ενδεικτική συνολική τιμή για  1 τεμάχιο:   1.400 € 

 

 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 

 

1. Το τροχήλατο νοσηλείας θα είναι κατασκευασμένο από υλικό αντιμικροβιακής σύστασης, 

συμπαγές, να μην παραμορφώνεται, άθραυστο, άκαυστο, χωρίς πόρους , πολυμερές και ανθεκτικό 

σε χημικά, εκδορές και χτυπήματα 

2. Η κατασκευή του να είναι έτσι ώστε να είναι δυνατή η εξ’ ολοκλήρου αποσυναρμολόγηση προς 

πλύση και απολύμανση 

3. Οι εξωτερικές διαστάσεις να είναι:  

Ύψος: 85-90 cm περίπου 

Μήκος: 60-65 cm  

Βάθος: 60-65 cm 

4. Το τροχήλατο να φέρει συνδυασμό: πέντε (5) συρταριών . Η 5η σειρά να έχει ένα βαθύ συρτάρι με 

ύψος 17 cm περίπου. Τα τέσσερα συρτάρια να φέρουν στο εσωτερικό τους προσθαφαιρούμενα σετ 

διαχωριστικών. 

5. Τα συρτάρια να είναι προσθαφαιρούμενα και οι επιφάνειες τους να είναι λείες για εύκολο 

καθαρισμό 

6. Η οριζόντια επιφάνεια εργασίας πρέπει:  

- Να είναι από υλικό που δεν χαράσσει 

- Να είναι πτυσσόμενη ή συρόμενη 

- Να φέρει προστατευτικό πλαίσιο σε τρείς πλευρές 

- Να φέρει ενσωματωμένη εργονομική χειρολαβή ωθήσεων 

7. Επίσης η επιφάνεια εργασίας πρέπει να συνοδεύεταιαπό: 

- Βάση στήριξης δοχείου απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων κατάλληλη για όλους τους τύπους 

δοχείων, τετράγωνα ή στρογγυλά 

- Στατώ ορού 

- Κάδο απορριμμάτων 

- Οριζόντια μπάρα στην επιφάνεια εργασίας , που να διαθέτει ανακλινόμενες θήκες (10τεμάχια 

περίπου), για την τοποθέτηση βελονών, αμπούλων κλπ 

8. Στη βάση του να φέρει τέσσερις(4) περιστρεφόμενους διπλούς αντιστατικούςτροχούς, εκ των 

οποίων οι δύο με φρένο  

9. Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας και υποστήριξης για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. 



10.  Θα κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με 

αντίστοιχες παραπομπές στα πρωτότυπα prospectus του κατασκευαστικού οίκου ή και σε 

επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου όπως manual κλπ 

11. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000, ISO 

13485:2003, για εμπορίαιατροτεχνολογικού εξοπλισμούκαι τεχνική υποστήριξη και ISO 14001. (Να 

κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 

12. Ο κατασκευαστικός οίκος θα είναι πιστοποιημένος με 9001:2000, 13485:2003και ISO 14001 και το 

προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποίηση CE, συμμορφούμενο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

93/42EEC(MDD). (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 

 

Ενδεικτική συνολική τιμή για 1 τεμάχιο:   1.750 € 

 

 

 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 

 

1. ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΑ ΜΙΚΡΑ  ΜΕ ΔΥΟ ΡΑΦΙΑ 

 

1. Να είναι από λαμαρίνα ΙΝΟΧ. 

2. Τραπέζι ανοξείδωτο με δύο (2) επίπεδες επιφάνειες (ράφια), χωρίς συρτάρια. 

3. Να φέρει τέσσερις (4) αντιστατικούς περιστροφικούς τροχούς διαμέτρου περίπου 80mm, εκ των 

οποίων οι δύο (2) να φέρουν φρένο. 

4. α )Διαστάσεων 0,40 Χ 0,60, ύψους  0,70m.  

           Ενδεικτική συνολική τιμή για 8 τεμάχια :2.000   € 

β) Διαστάσεων 0,60 Χ 0,90, ύψους  0,80m. 

Ενδεικτική συνολική τιμήγια 8 τεμάχια  :  4.400    € 

5. Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτηκαι επάρκεια 

ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα έτη. 

6. Θα κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με 

αντίστοιχες παραπομπές στα πρωτότυπα prospectus του κατασκευαστικού οίκου ή και σε 

επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου όπως manual κλπ 

7. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000, ISO 

13485:2003, για εμπορίαιατροτεχνολογικού εξοπλισμούκαι τεχνική υποστήριξη και ISO 14001. (Να 

κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 

8. Ο κατασκευαστικός οίκος θα είναι πιστοποιημένος με 9001:2000, 13485:2003 και ISO 14001 και το 

προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποίηση CE. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 

 

 

2. ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟ  ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ  ΜΑΥΟ 

 

1. Να είναι μεταβλητού ύψους υδραυλικά μέσω ποδομοχλού. 

2. Διαστάσεις 65 * 45 *(90 έως 130 μεταβολή ύψους περίπου)cm.  

3. Η κολώνα ανύψωσης να βρίσκεται στην μία πλευρά και να επιτρέπει την κίνηση του τροχηλάτου 

πάνω από το χειρουργικό τραπέζι. 

4. Επιφάνεια εργαλειοδοσίας προσθαφαιρούμενη, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 

διαστάσεων 65 * 45 cm περίπου. 

5. Στη βάση να φέρει τέσσερις (4) περιστρεφόμενους, αντιστατικούς τροχούς. 



6. Το τραπεζίδιο να είναι στο σύνολο του  κατασκευασμένο από σωλήνες οβάλ ή κυλινδρικής 

διατομής και να καθαρίζεται – απολυμαίνεται εύκολα. 

7. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα 

(10) έτη. 

8. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με 

αντίστοιχες παραπομπές στα πρωτότυπα prospectus του κατασκευαστικού οίκου ή και σε επίσημα 

φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου όπως product data, manual κλπ.  

9.  Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 

13485 για εμπορίακαι τεχνική υποστήριξη. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 

10. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με 9001:2000, 13485:2003και το προσφερόμενο 

είδος να φέρει πιστοποίηση CE.(Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 

 

Ενδεικτική συνολική τιμή για   8τεμάχια  :2.400€ 

 

 

3. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  

 

1. Ειδικά σχεδιασμένο για τον χώρο του χειρουργείου.  

2. Να διαθέτει  6 συρτάρια μεταλλικά ηλεκτροστατικά βαμμένα, τριών διαφορετικών μεγεθών και 

εξοπλισμένα με σύστημα auto-return. Να υπάρχει η δυνατότητα να δεχθούν ειδικά διαχωριστικά 

για τοποθέτηση καθετήρων, συριγγών κτλ. 

3. Να φέρει στο άνω μέρος διανομέα φαρμακευτικού υλικού με θήκες και χωρίσματα. 

4. Ειδικό στήριγμα για πακέτο γαντιών. 

5. Στήριγμα για κιτίο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων (να συμπεριλαμβάνεται το κιτίο).  

6. Στήριγμα για κάδο απορριμμάτων (να συμπεριλαμβάνεται ο κάδος). 

7. Να διαθέτει ανοιγόμενη προέκταση επιφάνειας στο πλάι. 

8. Να διαθέτει 4 τροχούς και 2 από αυτούς να διαθέτουν φρένο. 

9. Οι επιφάνειες να είναι καλυμμένες από αντιολισθητικό, αντιμικροβιακό υλικό, ανθεκτικό στα 

καθαριστικά.  

10. Τεχνικά χαρακτηριστικά : 

Ύψος : 160cm 

Μήκος : 70cm 

Πλάτος : 80cm 

11. Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτηκαι επάρκεια 

ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα έτη. 

12. Θα κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με 

αντίστοιχες παραπομπές στα πρωτότυπα prospectus του κατασκευαστικού οίκου ή και σε 

επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου όπως manual κλπ 

13. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000, ISO 

13485:2003, για εμπορίαιατροτεχνολογικού εξοπλισμούκαι τεχνική υποστήριξη και ISO 14001. (Να 

κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 

14. Ο κατασκευαστικός οίκος θα είναι πιστοποιημένος με 9001:2000, 13485:2003 και ISO 14001 και το 

προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποίηση CE. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 

 

Ενδεικτική συνολική τιμή για 8 τεμάχια:12.000€ 

 



 

4. ΦΟΡΕΙΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΑΣΘΕΝΩΝ  (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΥΨΟΥΣ ΧΩΡΙΣ TREND) 

 

1. Το τροχήλατο φορείο να είναι μεταβλητού ύψους, βαρέως τύπου, ανοξείδωτο ή από ειδικό μέταλλο 

με ηλεκτροστατική βαφή και περιμετρικό προστατευτικό τοίχου με πλαστικό κάλυμμα. 

2. Να διαθέτουν πλαϊνά προστατευτικά κάγκελα στο μεγαλύτερο τμήμα του φορείου. Τα κάγκελα θα 

πρέπει να ανεβοκατεβαίνουν και να διαθέτουν  σύστημα σταθεροποίησης και ασφάλισης αυτών. 

3. Με ρυθμιζόμενη ως προς την κλίση πλάτη σε γωνία μέχρι 80 μοίρες περίπου.  

4. Να διαθέτει τέσσερις (4) περιστρεφόμενες αντιστατικές ρόδες και φρένο στις δύο τουλάχιστον από 

αυτές. 

5. Να διαθέτει βάση για στήριξη φιάλης οξυγόνου. 

6. Συνολικών διαστάσεων 200*65cm (το μέγιστο), με ελάχιστο ύψος 0,8m και ελάχιστο βάρος 

μεταφοράς 120kg. 

7. Να συνοδεύεται από : 

a. Στρώμα πάχους τουλάχιστον 8cm με αποσπώμενο πλενόμενο αδιάβροχο κάλυμμα. 

b. Τηλεσκοπικό στατώ ορού με δύο (2) άγκιστρα και ύψος τουλάχιστον 110cm. 

8. Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών 

για τουλάχιστον δέκα έτη. 

9. Θα κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με 

αντίστοιχες παραπομπές στα πρωτότυπα prospectus του κατασκευαστικού οίκου ή και σε επίσημα 

φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου όπως manual κλπ 

10.Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000, ISO 

13485:2003, για εμπορία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και τεχνική υποστήριξη και ISO 14001. (Να 

κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 

11.Ο κατασκευαστικός οίκος θα είναι πιστοποιημένος με 9001:2000, 13485:2003 και ISO 14001 και το 

προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποίηση CE. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 

 

Ενδεικτική συνολική τιμή για 6 τεμάχια:7.200,00€ 

 

 

5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΜΗΧΑΝΕΣ 

 

Η ξυριστική μηχανή κοπής τριχών θα πρέπει : 

1. Να διαθέτει ανταλλακτικές λεπίδες μιας χρήσεως, κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα 

πλάτους τουλάχιστον 35mmκαι να διατίθενται σε μεμονωμένες συσκευασίες. 

2. Να διαθέτει περιστρεφόμενη κεφαλή τουλάχιστον κατά 45ο 

3. Να διαθέτει μπαταρία με χρόνο φόρτισης περίπου 60 λεπτά για πλήρη φόρτιση και να παρέχει 

αυτονομία λειτουργίας για τουλάχιστον 60 λεπτά 

4. Να είναι ελαφριά με χαμηλή στάθμη θορύβου 

5. Να διαθέτει φωτεινή ένδειξη LED, ενδεικτική της λειτουργίας  και της φόρτισης της μπαταρίας 

6. Να είναι αδιάβροχη και πλήρως εμβαπτιζόμενη, παρέχοντας τη δυνατότητα καθαρισμού με 

τρεχούμενο νερό, αλλά και με πλήρη εμβάπτιση σε απολυμαντικά διαλύματα. 

7. Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών 

για τουλάχιστον δέκα έτη. 

8. Θα κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με 

αντίστοιχες παραπομπές στα πρωτότυπα prospectus του κατασκευαστικού οίκου ή και σε επίσημα 

φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου όπως manual κλπ 



9. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000, ISO 

13485:2003, για εμπορία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και τεχνική υποστήριξη και ISO 14001. (Να 

κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 

10. Ο κατασκευαστικός οίκος θα είναι πιστοποιημένος με 9001:2000, 13485:2003 και ISO 14001 και το 

προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποίηση CE. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 

 

Ενδεικτική συνολική τιμή για  2τεμάχια:2.000€ 

 

6. ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΚΑΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

 

1. Η ντουλάπα θα είναι από χρωματιστή φορμάικα (επιλογή της Προϊσταμένης του τμήματος)  

2. Θα είναι υψηλής αντοχής στα αντισηπτικά 

 

3. Θα φέρει κινητά ράφια εσωτερικά πάχους 26 mm 

4. Οι πόρτες της θα ανοίγουν χωρίς χρήση πόμολου αλλά με κλιπ μαγνήτη 

5. Στη βάση της θα διαθέτει πόδια στήριξης 

6. Διαστάσεις ντουλάπας : 

Ύψος ντουλάπας έως 1,20m 

 Πλάτος  έως 1,70 m 

 Βάθος έως  0,65 m 

 

Ενδεικτική συνολική τιμή για  1τεμάχια:400€ 

 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                      

1. Γραφείο Διοίκησης                        

2. Τμήμα Πληροφορικής 
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