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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Το Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» προκειμένου να διενεργήσει Δημόσιο ανοικτό 

διαγωνισμό, με τίτλο: «Προμήθεια αντλιών Σύριγγας Ενδοφλέβιας Χορήγησης Φαρμάκων» (CPV: 

33194110-0) προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 21.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), παρακαλεί 

όπως προχωρήσετε στην κατάθεση απόψεών σας επί των τεχνικών προδιαγραφών των συνημμένων ειδών. 

  

Όλοι  οι  προμηθευτές,  οι επίσημοι  φορείς  ή  και  οι  ενώσεις  προμηθευτών  που ενδιαφέρονται να 

συμμετάσχουν στην προαναφερόμενη διαδικασία παρακαλούνται, εντός (15) δέκα πέντε ημερών 

αρχόμενων από την επομένη της ανάρτησης της παρούσης ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του φορέα 

μας (http://0317.syzefxis.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www. Promitheus.gov.gr)  όπως 

καταθέσουν τις απόψεις τους προς το Νοσοκομείο μας, σχετικά με τις προς διαβούλευση τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 

Οι υποβαλλόμενες απόψεις σας, θα εξετασθούν από επιτροπή που θα ορίσει το Νοσοκομείο για τη 

σύνταξη των τελικών Τεχνικών Προδιαγραφών. 

      

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Δέκα (10) Αντλιών Σύριγγας Ενδοφλέβιας Χορήγησης Φαρμάκων 

για τη ΜΕΝΝ 

 

Προϋπολογισμός: 21.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

1. Να είναι φορητή, μικρού όγκου και βάρους μέχρι 2 Kg. 

 

2. Να λειτουργεί με ρεύμα τάσης 220V/50Hz και με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για αυτονομία 8 ωρών 

περίπου. Θα εκτιμηθεί ο χαμηλός χρόνος επαναφόρτισης (να αναφερθεί). 

 

3. Να δέχεται σύριγγες του εμπορίου με μέγεθος 5 ml, 10 ml, 20ml, 30ml, 50ml  & 60ml. Να 

αναγνωρίζονται αυτόματα κατά την τοποθέτηση τους.  

 

4. Η αντλία να είναι "ανοικτού τύπου", δηλαδή να δέχεται αναλώσιμα διαφόρων κατασκευαστών. 

 

5. Η ροή της έγχυσης να ρυθμίζεται από 0,1 έως 1500 ml/h περίπου σε βήματα του 0,01 ml (έως 

99,99ml/h), 0,1 ml (έως 999,99ml/h) και 1 ml (έως 1500ml/h). 
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6. Να υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της κλίμακας ροής κατά την διάρκεια της έγχυσης, χωρίς να 

δημιουργηθεί πρόβλημα στον ασθενή. 

 

7. Η ακρίβεια στην χορήγηση να μην αποκλίνει του +2%. 

 

8. Να διαθέτει τουλάχιστον τις εξής λειτουργίες : 

➢ Έγχυση με βάση την ροή. 

➢ Έγχυση με βάση το συνολικό όγκο. 

➢ Έγχυση με βάση το βάρος του ασθενή. 

➢ Έγχυση KVO. 

➢ Έγχυση purge. 

 

9. Να διαθέτει έγχρωμη TFT οθόνη αφής, ίση ή μεγαλύτερη των 3 ιντσών, που να απεικονίζει 

τουλάχιστον : τον συνολικό όγκο που εγχύθηκε, τον ρυθμό έγχυσης, τον προς έγχυση όγκο και το 

μέγεθος της σύριγγας. 

 

10. Να διαθέτει Ελληνικό μενού. 

 

11. Να διαθέτει συναγερμούς για: 

➢ Σχεδόν άδεια σύριγγα  

➢ Υψηλή πίεση 

➢ Τέλος έγχυσης 

➢ Μετακίνηση της σύριγγας 

➢ Διακοπή ρεύματος   

➢ Ροή έγχυσης εκτός ορίου 

➢ Σφάλμα συστήματος  

 

12. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του ήχου του συναγερμού έως και 5 επίπεδα καθώς και 

σίγασης του για έως 2 λεπτά περίπου.  

 

13. Να διαθέτει αυτόματο έλεγχο του συστήματος κατά το άνοιγμα της. 

 

14. Να διαθέτει βιβλιοθήκη φαρμάκων για τουλάχιστον 2000 φάρμακα. 

 

15. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης συμβάντων για τουλάχιστον 2000 περιστατικά. 

 

16. Να διαθέτει σύστημα στήριξης της αντλίας σε στατό ορού (οριζόντια θέση) και σε ράγα.  

 

17. Να συνοδεύεται από 2 συστήματα κεντρικής διαχείρισης αντλιών (docking stations) τα οποία να 

μπορoύν να λάβουν από 1 έως και 9 αντλίες (ογκομετρικές & σύριγγας) και τουλάχιστον 12 συνολικά, 

ενώ θα τροφοδοτούνται από μία παροχή ρεύματος  και ένα ειδικό τροχήλατο για τοποθέτηση του 

συστήματος , του ιδίου κατασκευαστικού οίκου,. Να υπάρχει η δυνατότητα ανεξάρτητης προσθήκης ή 

αφαίρεσης της κάθε αντλίας από το σύστημα, καθώς και αλλαγής  χωρητικότητας σε αριθμό αντλιών 

μεταξύ των δύο συστημάτων, ανάλογα με τις ανάγκες της Μονάδος. 

 

18. Να έχει τουλάχιστον 10 διαφορετικά επίπεδα ρυθμίσεων πίεσης συναγερμού φραγής από 0-

1000mmHg περίπου. 

 

19. Να πληροί όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και κατασκευής για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είναι αδιάβροχο (IPX3).  

 

20. Να προσφέρεται εγγύηση καλής λειτουργίας 3 ετών τουλάχιστον. Να διασφαλίζεται η παροχή 

ανταλλακτικών για 10 χρόνια τουλάχιστον από την παράδοση του εξοπλισμού. 

 



21. Ο αντιπρόσωπος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 13485:2016, ISO 14001:2015  και ISO 9001:2015 

καθώς και να συμμορφώνεται με την Υ.Α. ΔΥ8δ/1348/04.  

 

22. Η Αντλία Σύριγγας να είναι σύγχρονης τεχνολογίας , αναγνωρισμένου εργοστασίου και εγκεκριμένη 

από όλους τους διεθνείς οργανισμούς ασφαλείας. Να υπάρχει εγκατεστημένη βάση του προσφερόμενου  

μοντέλου σε τουλάχιστον ένα Νοσοκομείο εντός Ελλάδος .Να αναφερθεί. 

 

23. Η προσφορά υποχρεωτικά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό CE καθώς και ISO 13485:2016 του 

κατασκευαστή. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 

 

ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 
 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                      

1. Γραφείο Διοίκησης                        

2. Τμήμα Πληροφορικής 


