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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Το Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π.& Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» προκειμένου να διενεργήσει Δημόσιο ανοικτό 

διαγωνισμό, με τίτλο: «Προμήθεια  Συστημάτων Εγγραφής σε CD/DVD/Blu-ray 

Ιατρικών Απεικονιστικών Εξετάσεων, (CPV: 33110000-4) προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 

22.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), παρακαλεί όπως προχωρήσετε στην κατάθεση απόψεών 

σας επί των τεχνικών προδιαγραφών των συνημμένων ειδών. 

  

Όλοι  οι  προμηθευτές,  οι επίσημοι  φορείς  ή  και  οι  ενώσεις  προμηθευτών  που ενδιαφέρονται 

να συμμετάσχουν στην προαναφερόμενη διαδικασία παρακαλούνται, εντός (15) δέκα πέντε 

ημερών αρχόμενων από την επομένη της ανάρτησης της παρούσης ανακοίνωσης στην 

ιστοσελίδα του φορέα μας (http://0317.syzefxis.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www. 

Promitheus.gov.gr)  όπως καταθέσουν τις απόψεις τους προς το Νοσοκομείο μας, σχετικά με τις 

προς διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Οι υποβαλλόμενες απόψεις σας, θα εξετασθούν από επιτροπή που θα ορίσει το Νοσοκομείο για 

τη σύνταξη των τελικών Τεχνικών Προδιαγραφών.   

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

για την προμήθεια  Συστημάτων Εγγραφής σε CD/DVD/Blu-ray 

Ιατρικών Απεικονιστικών Εξετάσεων 

Προϋπολογισμός: 7.600,00 € με ΦΠΑ × 3 τεμάχια = 22.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Τα κατά τα ανωτέρω συστήματα απαιτείται να πληρούν τις παρακάτω τεχνικές  

προδιαγραφές και λειτουργικές απαιτήσεις     

α/α Περιγραφή  Απαιτήσεων/Προδιαγραφών Απάντηση Παραπομπή 

1. 

Τα συστήματα να λειτουργούν με όλα τα 

σύγχρονα μέσα εγγραφής  (recording medium) 

ήτοι: CD, DVD, Blu-ray (BD)  

    

2. 

 Να διαθέτει τους μηχανισμούς, 

περιλαμβανομένου και του κατάλληλου 

λογισμικού, για την  εγγραφή σε CD /DVD/Blu-

ray  απεικονιστικών εξετάσεων  ασθενούς, 
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καθώς και για την έγχρωμη ή/και ασπρόμαυρη  

εκτύπωση, επί της επιφανείας των μέσων 

εγγραφής (CD, DVD, Blu-ray Disc),  κειμένου 

και εικόνων  

3. 

Να υποστηρίζει και να εφαρμόζει όλα τα  

Μορφότυπα (format)  εγγραφής/ανάγνωσης 

ψηφιακής πληροφορίας ήτοι (κατ' ελάχιστον) 

: CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R 

DL, BD-R, BD-R DL 

    

4. 

Να συνδέεται  και λειτουργεί με σταθμούς 

εργασίας που λειτουργούν με λειτουργικά 

συστήματα,  

 Windows 7, Windows 8,  Windows 10, Windows 

11 

    

5. 
Να συνδέεται  και λειτουργεί με σταθμούς 

εργασίας με θύρα τύπου USB2 ή USB3 

    

6. 

Να επιτυγχάνει τα ακόλουθα, κατ' ελάχιστον, 

μεγέθη απόδοσης  : 

 36 CD/ώρα 

 14 DVD/ώρα 

   4 BD/ώρα 

    

7. 

 Να επιτυγχάνει κατ' ελάχιστον ανάλυση 

εκτύπωσης, 

 4800dpi 

    

8. 

Τα μελάνια να  είναι ευκόλως προσβάσιμα εις 

τρόπον ώστε  ο τυπικός χρήστης να έχει την 

δυνατότητα της ευχερούς αντικατάστασής 

τους. 

    

9. 

Να φέρει   ενδείξεις που να  επιτρέπουν  την 

εύκολη παρακολούθηση της στάθμης  των 

μελανιών 

    

10. 

Να αναφερθεί το πλήθος των μελανιών που το 

σύστημα προβλέπει  καθώς  και τα χρώματα 

αυτών  

    

11. 

Τα CD/DVD/BD,  τα μελάνια και εν γένει τα 

αναλώσιμα υλικά να  είναι διαθέσιμα  στην 

ελεύθερη αγορά ώστε η προμήθεια αυτών να 

μην γίνεται αποκλειστικά από μία πηγή. 

    

12. 

Να συνοδεύεται με εφαρμογή λογισμικού 

συμβατή με τα απαιτούμενα λειτουργικά 

συστήματα καθώς και με τις απαιτήσεις και 

προδιαγραφές κατά DICOM.  

Η εφαρμογή αυτή  θα υποστηρίζει, 

τουλάχιστον,  τις παρακάτω λειτουργίες : 

επιλογή  απεικονιστικών εξετάσεων, 

δημιουργία ετικετών, εγγραφή των εξετάσεων 

στο μέσο, εκτύπωση ετικετών,  διαμόρφωση 

εφαρμογής για την εγγραφή και εκτύπωση, 

εμφάνιση της κατάστασης των εργασιών. 

Να αναφερθούν τυχόν άλλες λειτουργίες που 

η εφαρμογή υποστηρίζει. 

    



13. 

Να δύναται να συνδεθεί με το σύστημα PACS 

του Νοσοκομείου, (ο προμηθευτής του PACS 

θα αναλάβει την διασύνδεση του PACS με την 

μονάδα αυτή)  ώστε να προβαίνει σε εγγραφή 

εξετάσεων, στην επί του μέσου εκτύπωση των 

στοιχείων της εξέτασης, στην  εμφάνιση της 

κατάστασης των εργασιών (queue) και στην 

διαχείριση της κατάστασης αυτής. 

  

14. 

Να καλύπτεται από εγγύηση για  δωρεάν 

επισκευή και υποστήριξη  για τρία έτη  μετά 

την ένταξη του εξοπλισμού σε παραγωγική 

λειτουργία 

    

15 

Να υπάρχει εκπροσώπηση και τεχνική 

υποστήριξη της κατασκευάστριας εταιρίας 

στην Ελλάδα. 

    

16. 

Nα κατατεθεί κατάλογος   με τα αντίστοιχα 

εγκατεστημένα συστήματα στην Ελλάδα ή την 

Ευρώπη της τελευταίας πενταετίας. 

    

17. 
 Να είναι πιστοποιημένο κατά : UL, UL-C, CE, 

FCC, RoHS 

    

18 

Τα παραπάνω να τεκμηριώνονται με φύλλο 

συμμόρφωσης με παραπομπές στα φυλλάδια 

και εγχειρίδια χρήσης του κατασκευαστή.  

    

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                      

1. Γραφείο Διοίκησης                        

2. Τμήμα Πληροφορικής 

                                                                                                            


