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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Το Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π.& Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» προκειμένου να διενεργήσει ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, για την 
«Προμήθεια set εργαλείων ενδοσκοπικής χειρουργικής ρινός/παραρρινίων (CPV:33162200-

5)»,προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.898,12€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., παρακαλεί όπως προχωρήσετε στην 

κατάθεση απόψεών σας επί των τεχνικών προδιαγραφών των συνημμένων ειδών. 
  
Όλοι  οι  προμηθευτές,  οι επίσημοι  φορείς  ή  και  οι  ενώσεις  προμηθευτών  που ενδιαφέρονται να 
συμμετάσχουν στην προαναφερόμενη διαδικασία παρακαλούνται, εντός (15) δέκα πέντε εργάσιμων ημερών 
αρχόμενων από την επομένη της ανάρτησης της παρούσης ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του φορέα μας 
(http://0317.syzefxis.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www. Promitheus.gov.gr)  όπως καταθέσουν 
τις απόψεις τους προς το Νοσοκομείο μας, σχετικά με τις προς διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Οι υποβαλλόμενες απόψεις σας, θα εξετασθούν από επιτροπή που θα ορίσει το Νοσοκομείο για τη σύνταξη 
των τελικών Τεχνικών Προδιαγραφών. 
      

Είδη  
1. Λαβίδα Blakeslay ευθεία σύλληψης, μήκους εργασίας 11,5 cm, διάσταση κεφαλής 4,0 mm. 

2. Λαβίδα Blakeslay ευθεία σύλληψης, μήκους εργασίας 11,5 cm, διάσταση κεφαλής 3,0 mm. 

3. Λαβίδα Blakeslay κυρτή προς τα πάνω 45° σύλληψης, μήκους εργασίας 11,5 cm  , διάσταση κεφαλής 4,0 mm.  

4. Λαβίδα Blakeslay κυρτή προς τα πάνω 45° σύλληψης, μήκους εργασίας 11,5 cm, διάσταση κεφαλής 3,0 mm. 

5. Λαβίδα Blakeslay ευθεία κόπτουσα, μήκους εργασίας 11 cm, διάσταση κεφαλής 8,0 x 3,5 mm. 

6. Λαβίδα Blakeslay κυρτή προς τα πάνω 45° κόπτουσα, μήκους εργασίας 11 cm, διάσταση κεφαλής 8,0 x 3,5 mm. 

7. Αναρρόφηση μαχαιρίδιο Panetti ρινός με περιστρεφόμενο σύνδεσμο Luer-lock, διαμέτρου 4,3 mm oval και 

μήκους 16,5 cm. 

8. Αντάπτορας αναρρόφησης Panetti περιστρεφόμενος  55° Luer-lock. 

9. Δραπανοειδές μαχαιρίδιο ευθύ με μυτερό άκρο , μήκους 19,5 cm.  

10. Λαβίδα Backbiter ανδροστομίας, οπίσθιας κοπής, περιστρεφόμενη 360°, μήκους εργασίας 10 cm και μήκος 

κεφαλής 1,5 mm.  

11. Ανιχνευτής διπλού άκρου μήκους 19 cm. 

12. Λαβίδα κόπτουσα Herberhold διαμέτρου 6,0 x 2,0 mm και μήκους 14 cm. 

13. Λαβίδα σύλληψης άντρου με μακριά καμπυλωτή άκρη 115°, μήκος εργασίας 10,0 cm.  

14. Εργαλείο ευθείας αναρρόφησης κωνοειδούς ρύγχους με ρυθμιστή πίεσης εισαγωγής αέρα διάμετρο στομίου 3,3 

mm μήκους 8 cm. 

15. Εργαλείο αναρρόφησης άντρου με μακρύ καμπύλο τμήμα, μήκους 15 cm και διάμετρο στομίου 4,0 mm. 

16. Εργαλείο αναρρόφησης άντρου με κοντό καμπύλο τμήμα, μήκους 15 cm και διάμετρο στομίου 4,0 mm. 

17. Αποκολλητήρας με διπλά αιχμηρά αμβλύ άκρα μήκους 20 cm. 

18. Κοχλιάριο κυρτό 45° μήκους 19,5 cm , οβάλ κεφαλή διαστάσεων 2,5 x 6,0 mm. 

19. Εργαλείο ευθείας αναρρόφησης-αποκολλητήρας , διαμέτρου 3 mm και μήκους 19 cm. 

 

• Όλα τα εργαλεία να είναι του ιδίου οίκου. 

• Να προσφερθούν όλα τα εργαλεία στο σύνολο τους και όχι μεμονωμένα.  
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• Στα εργαλεία να φαίνονται αποτυπωμένα: 

▪ Επωνυμία του οίκου κατασκευής 

▪ CE 

▪ Κωδικός που αντιστοιχεί στον κατάλογο 

▪ Χώρα κατασκευής 

• Να υπάρχει πληρότητα της προσφοράς από τον ίδιο οίκο για την εξασφάλιση της ομοιογένειας στην ποιότητα. 

• ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ επίδειξη δείγματος. 

 
                                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                              ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 
                                                                                             ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 
 
 
 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
 
 
ΠΕΤΡΑΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                      
1. Γραφείο Διοίκησης                        
2. Τμήμα πληροφορικής 
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