
Α) ΔΟΧΕΙΑ & ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ: προϋπολογισμός 7.328,49€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

(CPV 34928480-6)  
 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ  

ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Σύμφωνα με:  Α) Το ΦΕΚ 1537/ τ.Β΄/8/5/2012 ΚΥΑ 146163 «Μέτρα και Όροι για τη 
Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων», B) Την σύμβαση μεταξύ του 
νοσοκομείου μας και του ΕΣΔΚΝΑ (8/9/2011) Γ) Την ΚΥΑ με αριθ. 
Φ2/21099/1700/2000 «Τροποποίηση του ΠΔ 104/99 ¨Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας προς τις Διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για 
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές 
επικινδύνων εμπορευμάτων¨ σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
96/86/ΕΚ»,προτείνουμε τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές για τους Υποδοχείς 
Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων. 
1. Να είναι κόκκινου χρώματος. 
2. Να αναγράφεται στη συσκευασία με ευδιάκριτο και ανεξίτηλο τρόπο 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, το σήμα του βιολογικού κινδύνου 
και κατά ADR το ανάλογο σύμβολο συσκευασίας των Ηνωμένων Εθνών. 

3. Να υπάρχει η δυνατότητα επικόλλησης ετικέτας, για την αναγραφή ημερομηνίας 
και προέλευσης των αποβλήτων. 

4. Να έχουν διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 30Χ30Χ60 εκ. 
5. Να φέρουν ειδικές χειρολαβές για την ασφαλή μεταφορά τους. 
6. Ο σχεδιασμός τους να επιτρέπει το εύκολο άνοιγμα και ο πάτος των συσκευασιών 

να είναι ασφαλείας.  
7. Να είναι κατασκευασμένα από χαρτόνι πολλαπλών φύλλων, πεπιεσμένο και 

ανθεκτικό σε διάτρηση, συμπίεση και παραμόρφωση. 
8. Απαγορεύεται η χρήση υποδοχέων από PVC. 
9. Εσωτερικά να φέρουν πλαστική σακούλα κόκκινου  χρώματος από συνθετικό 

υλικό (πλην PVC) της οποίας το πάχος, η μηχανική αντοχή και το ερμητικό 
κλείσιμο με πλαστικό έγκλειστο, θα εγγυάται την αδιαπερατότητα και 
στεγανότητα του υποδοχέα.  

10. Η σακούλα να φέρει εντυπωμένη ετικέτα με τα παρακάτω: 
 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
ΤΜΗΜΑ: 


