
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΤΗ Ο2 /ΑΙR ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΝΝ 

 

Προϋπολογισμός: 2.100,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ανά τεμάχιο) 

 

1. Μικτής Ο2 / Αέρα με ρυθμιζόμενο ποσοστό παροχής μίγματος 21%-100% 

2. Ενσωματωμένο ρρόμετρο 1-15lt/min 

3. Να είναι φορητός 

4. Να διαθέτει επιτοίχια στήριξη συμβατή με τις υπάρχουσες της ΜΕΝΝ 

5. Να παραδοθεί με σωλήνες παροχής με κωδικοποίηση NIST και τα κατάλληλα συνδετικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Επιτροπή 

 

1. Αποστόλου Ιφιγένεια, Προϊσταμένη Β΄ Παιδιατρικής 

 

2. Τσαλαματάς Αναστάσιος, Τεχν. - Θερμουδραυλικός 

 

3. Καπετανάκης Αργύριος, Ηλεκτρονικός Μηχ. ΤΕ 
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